Dosimetria absoluta d'un feix de fotons per a terapia superficial segons el TRS398.
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[ Xstrahl 100

[ Eduard Agusti, R1 del Hospital Clinic de Burcclunu]

LIAC Sordina

Y

Mesura de la Dosis absorbida en aigua per a electrons d'1ORT segons el DIN6800.




Z +
Mesura de la Dosis abacrbida co sigun per o clectrons dTORT scgons ol DENGAX), -

DOSIMETRIA ABSOLUTA
D'ELECTRONS D'TORT
SEGONS EL DIN 6800

[Determinoeia del Fostor de Correcels por Saturacho, Ks. |

¥ (li=6 MeV) = 7.957
F (F=8 MeV) = 8210
I" (=10 MeV) = 554




Segons DING6800
a la profunditat
de referéncia

4,[ D“-(:,-e!’) =k, kg N, ‘M(:"‘f'f) |

> Condicions de referéncia

i mesura

Cond. mesura LIAC

Cond. Ref. DIN6800

Manigqui

Camera d’ionitzacié
Profunditat mesura
Posicio detector
SsD

Tamany de camp

Aigua (MP3-X5)
Plano-paral-lela ROOS 34001
Zaa=R100

Punt efectiu de mesura.

71.3 cm.

Circular de didmetre 10 cm.

Aigua
Plano-paral-lela

Z,«=0.6-R50-0.1

100 cm

20x20 a la superficie manigqui

Y

A profunditat diferent de la de referéncia,
en el nostre cas a zmax=R100

Dn' ( <

‘-mu.\') = k,—‘v.’ﬂ' ) kr 'kl‘.‘ Ny, M(:mu\)

’ Mesura corregida pels
seus factors d'influéncia

g I

Aplicador LIAC Lg8




Determinacio de R50, R100=Zmax 1 Zrer.

» Profunditat de referéncia

.

Zrer=0.6-Rs0-0.1 (cm)

Realitzant mesures del Rendiment en Profunditat (PDD)

v




| Determinacié de R50, R100=zZnu i Zr. |

+ Profunditat de referéncia

ST TR
[z...—(}.ﬁ Re-0.1 (em) }

Realitzant mesures del Rendiment en Profunditat (PDD)

R50(4MeV)=1.6T cm.
R50(6MeV)=2.29 cm.
R50(8MeV)=3,09 cm.
R50(10MeV)=4.19 cm.

R100{4MeV)=0.70 em.
R100{6MeV)=0.93 cm.
R100(8MeV)=1.29 ¢cm.
R10(10MeV)=1.51 em.

Detector de diode IBA Scmiflex 31010
Dosimetry (EFD-3G) 0,125 em’

MP3-XS Phantom Tank Muntatge experimental per a PDD.

Software PTW Mephysto-tbaScan




[Determinacié de R50, R100=Zu. i sz,]

# Profunditat de referéncia

Zew=(.6-Rae-0.1 {em)

RI00(4MeV)
R100(BMe

R100(10MeV)i=1.51 cm.

Realitzant mesures del Rendiment en Profunditat (FDD)

Semiflex 31010
Diosimserry (EFD-307) 0,025 ens’!

Electeitmaire TANDIS FTW * THA contpol mit

MIFL X8 Phastom Tank Muntatge experimental per 4 PDD.

v

Zet(4MeV)=0.90 em.
zrer(BMeV)=1.27 em.
zo:(8MeV)=1.75 cm.
Zrer(10MeV)=2.41 cm.

Software PTW Mephysto-thaScan

v
Comparativa entre les
profunditats ma (R100) 1 2o,

E.=6 MeV.

E.=10 MeV.

EMax







A profunditat diferent de la de referéncia,
en el nostre cas a zmax=R100

il

Aplicador LIAC

- = o . . - Mesura corregida pels
DH‘("I'I'IHX)_'{.'\"R k. kg N, M(hm;m} ™" il

Factor de desplagament, kr,
per a cameres plano-paral-leles

seus factors d'influéncia

B

Tmax ) = kNR ’ kr - k."f ; Nu' ’ (Mmrc'm'r - MO) ; k\f ’ kpn." ' k."i i kdec ’ k?'."’

Factor correccid per efecte de polaritzacio
(depéen de la qualitat del feix) Factor calibracid detector referent

Electrémetre i detector

! : X calibrats conjuntament
a humitat relativa del 50% (Certificat cu:zlibr'acié)

[M_ + M _

e
pol [M' +M.

W),

Y

Mesures —
experimentals kn : Kkelee=1

Dn'(

<“max )

=kNR .kE'Nu' (M

M)k kpp

HUncorr

;
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Polaritat Positiva (M+) Polaritat Negativa (-)

Temperature REngs
Ar Pressure Range
Aol Homaty Range

s [ FRSESON BOUTTE
82 1Iatedd Mg Sepih / Dislence 10 the

il L

Energia
4 MeV
6 MeV

8 MeV
10 MeV




>max

;. VE g (an-m'r - MU) ' k.s- ) k_,nuf i kh ’ kc'."r'r ' k'H’

tor correccié per efecte de polaritzacié l z ) .
(depén de la qualitat del feix) Factor calibracié detector referent c;ﬁ%ﬁﬁigﬁﬂfffgfﬁgg@
e a humitat relativa del 50% (Certificat calibracié)

[M,+M_ ]
- M. o

- > Mesures
o [M+ + M ] experimentals
* 1Co

Dn-‘( = kNR ) kE Ny (Mmrmrr o

“max ) w




CALIBRATION CERTIFICATE
No. 1204982

Calibration Object

Radiaton Detecior

[REF] TW34001 [SN] 002194
lanization Chamber

PTW-Fradburg

PTW Dosimetria Iberia S L Drdar No. AUM204521
Order Date - 2012-11-16

Calls Profesor Baltran Baguena no 4

E-2800G Valencia

Calibration Results
Maasuring Quantity Absarbed Dosa bo Water (D)

Detacior Calibration Factor My, = Ba2T 10"Gy.'c

Beam Quaity Correcbon Factor iy Uncarainty

“ca 1.000 11 %

k =1,000

Boam Cuality “Co
Termperature: 263 2K (20°C)
Adr Prassure 1013.2 hPa
o - Relativd Humidity 50%
X Chamber Y ] + 200V
Condicions de mesura: o Coecio
2012-11-28

20% < HR < 80%

PTW-Fredurg
Prysikaiisch-Technischy
staften Dr. Pychiga SmbH
- -

Eagneture]



































































